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Verzelclmls der Lelterplattenazislchten 



5^2 293.1 


StaMlisieptell 


4 


099 022.5 


Tpanaistorregelmodul 


5 


516 875.7 


Eegelteilmodule 


5 


542 309.8 


Generator 


6 


542 304.0 


Vervielfacher 


7 


542 281.0 


Leiterplatte, komplett 


8 


542 284.3 


Leiterplatte, komplett 


9 


542 265.0 


Aaalysator 


10 


542 261.8 


Zahler 


11 


542 389.3 


ADA (Analog-Digital-Analysator) 


12 


542 399.8 


PI'S (Programmierbarer Pestwertspeicher) 


13 


542 445.1 


OPS (Operativer Programmspeicher) 


14 


542 395.7 


ZEE (Zentrale Eecheneinbeit) 


15 


542 256.2 


Ansteuerung 


16 


542 244.1 


Tastatur 


17 


542 250.5 


Anzelge 


18 


542 223.2 


He lai sspannung 


19 



Verzeicbnis der Stromlauf plane 
542 293.1 StaMlisierteil 


43 


099 008.1 
099 009*8 


und 

Kiihlkorperbaustein 


44 


099 022.5 


Transistorregelmodul 


45 


516 875.7 


Eegelteilmodul 


45 


542 244.1 


Tastatur 


46 


542 223.2 


He lai sspannung 


47 


20 050 


Spektrometer Blatt 1 


siehe Anhang 


20 050 


Spektrometer Blatt 2 


If 


542 302.4 


Hochspannung 


II 


542 270.6 


Verst^ker 


II 


542 265.0 


Analysator 


II 


542 261.8 


Zahler Blatt 1 


II 


542 261.8 


Zahler Blatt 2 


It 


542 256.2 


Ansteuerung Blatt 1 


II 


542 256.2 


Ansteuerung Blatt 2 


It 


542 250.5 


Anzeige 


It 


542 200.7 


Stromversorgung 


II 




Ansicht BestUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of Insertion End 

Position der Bauelemente 
Pacnono)KeHMe AeTaneii 

Component Location A 



542 293.1 
STABILISIERTEIL 

bJlOK CTAbk1JlH3AUm 
STABILIZER PORTION 



I 
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Ansicht BestUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHatlieHMH 
View of Insertion End 




099 022.5 

Position der Bauelemente TRANSISTORREGELMODUL 

PacnonostsHwe fleranew TPAHSMCTOPHbIM PErXilMPyiOlUHlJ^ 

Component Location A MOAXHb 

TRANSISTOR "CONTROL 



Ansicht BestQckungsseite 
Bma CO CTopoHbi ocHameHMn 
View of insertion End 




REGELTEILMODUL 
MOiiyjlb BJIOKA PEryjlMPOBAHMR 
CONTROL MODULE 



Position der Bauelemente 
PacnonoxeHMe Aaranef^ 
Component Location 



0 





Ansicht BestUckungsseite 
BMA CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of insertion End 



542 309.8 
generator 

TEHEPATOP 

generator 



Position der Bauelemente 
PacnonoKSHMe fleraneii 
Component Location 



A 








Ansicht BestUckungsseite 
Bma CO CTopoHbi ocHameHiin 
View of Insertion End 



542 304.0 
VERVIELFACHER 
yMHOOCklTEJlt 
MULTIPLIER 



Position der Bauelemente 
PacnonoweHMe Aeraneji 
Component Location 



0 






Ansicht B&stUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of insertion End 

Position der Bauetemente 
PacnonojKOHMe AOTaneii 
Component Location 



'VCD'C r><2^ 



542 281.0 
LEITERPLATTE.KOMPL. 
REMATHAP nJlATA.KOMRJl 
PRINTED CIRCUIT BOARD, COMPL 
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Ansicht BestUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHameHMH 

View of Insertion End 

542 284.3 
LEITERPLATTE,KOMPL 
nEHATHAP nJIATA,KOMnJI. 



PRINTED CIRCUIT BOARD.COMPL 



Position der Bauelemente 
Pacnono^KSHiie Aeranet^ 
Component Location 



0 




Ansicht BestUckungsseite 

Bufl CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of Insertion End 

Position der Bauelemente 
PacnonoxceHtie Aeraneii 
Component Location 



542 265.0 
ANALYSATOR 
AHAJ1M3AT6p 

A analyzer 



I 































Ansicht BestUckungsseite 

BhA CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of Insertion End 

Position der Bauelemente 
Pacnono)KeHiie AeTane^ 
Component Location 



542 261.8 
ZAHLER 
CHETHUK 

B COUNTER 



















Ansicht BestUckungsseite 
Bma CO CTopoHbi ocHamoHnn 
View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
Pacnono)KeHMe neranei^ 
Component Location 



0 



542 389.3 
ADA 






1 29 



OSeilenkennzeichnung. z.B. Ausbruch 



Ansicht Bestilckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHameHMH 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
Pacnono2KeHMe AeraneA 
Component Location 



A 



542 399.8 
PFS 



<J> CO lo -sjr fo 
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Ansicht BestUckungsseite 

BhA CO CTOpOHM OCHameHMfl 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
PacnonoNceHHe AeraneA 
Component Location 



0 



542 445.1 
OPS 




15 - 




1) Seitenkennzeichnung, z- B. Ausbruch 



Ansicht BestUckungsseite 
BmA CO CTOpOHbi OCHameHHfl 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
PacnonoNceHMe AeraneA 
Component Location 



A 



542 395.7 
ZRE 
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Ansicht BestUckungsseite 
Bma CO cTopoHbi ocHameHun 
View of Insertion End 



542 244.1 
TASTATUR 
KJABklATYPA 
KEYBOARD 



Position der Bauelemente 
Pacnono)KeHiie AeraneM 
Component Location 



0 



















542 250.5 
ANZEIGE 

MHAl^KATOPHbll^ bJlOK 
DISPLAY 
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Position der Bauelemente 
Pacnono}KeHiie Aetane^ 
Component Location 



542 223.2 

Ansicht Bestuckungsseite RELAISSPANNUNG 

bma CO cTopoHbi ocHameHna PEJIEI^HOE HAflPPoicEHME 
View of Insertion End Q RELAY VOLTAGE 
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Erlauterunsen zu der Schalliteilliste 



Um mogliche MiBverstandnisse zu vermeiden, ist die Schaltteilliste deutschsprachig. 

Zur ‘bequemen Benutzung ist im folgenden jedoch eine naoh dem deutsohen Alphabet geordnete 
Gegeniiherstellung der deutschen und der entsprechenden russischen and englichen Begriffe 
zu finden. ^ 

Hinweis: Das Recht, aquivalente Typen zu verwenden, ist vorhehalten. 



noflCHeHHH K cnehH$HKauHM Aeia^ieft cxeau 



Hiodu HsdejcaTB bosmoshux HeflopaayMeHMii, cneuM^MKaima ^^eTaJiefl cxena cocTasJieHa Ha neMeuKOM 
flSHKe. yflOdcTsa npw ee HcnojiBsoBaHMM HHse npnBOflMTCH conocTaBJieHHe HeueuKwx h 
cooTBeTCTByjomwx pyccKHx noHHTH» B nopHflKe JiaTHHCKoro aJi$aBHTa. 

IIpmegaHHe: Mu ocTaBJiaeM aa codofi npaso HcnonBaosaTB BKBHsajieHTHue thhu. 



Explanations of the List of Circuit Elements 



To avoid any possible ambiguity, the list of circuit elements is in German. For the 
convenience of the User, however, a compilation is included which gives the res^ctive 
terms in alphabetical order as well as their English equivalent. 

Note : The right to use similar components of other make is reserved whenever deemed 

necessary. 



ADA 

(Analog-Digital-Analysator) 

Analysator 

An sohlup element 

Ansteuerung 

Anzeige 

Bans tain 

Buchsenleiste 

Be 3 tellbe ze iohnung 

Diode 

Drahtwiderstand 

Drahtwiders tand , 
veranderlich(DWV) 

Drehknopf 

Drehschalter 

Drossel 

Elektrische Baueinheit 

Elyt-Kondensator 
(Elektroly t-Kond. ) 

Entetbrkondensator 



AHMoro-OToppoBofi anajmsaTop 
AnajmsaTop 

Coe^HHTec/IBHHS SB^SMeHT 

Ejiok ynpaBJieHHH 

MHOTKETOpHUil (JjIOK 
Yseji 

KOHTaKTHaH KOJIOflKa G THeSSaMH 
OdosHa^GHHe jyia sanasa 

J&50S 

npoBOjiOHHoe con|X)THBjieHHe 

npoBOjioqHoe conpoTHB/ieHHe, 
peryjmpysMoe 

noBopoTHaa pyicoKTKa 

noBopoTHHK nepeioimaTe;i£ 

JlpoccejiB 

BjieKTpH^ecKHfi yaeji 

BjieKTpOJIIITHMeCKHfi KOHJ^eHCaTOp 
IIOMexonojiiaBJiHKinHfi KOjp^eHcaTop 



Analog-Digital “Analyzer 
Analyzer 

Connecting Facility 

selection 

Display 

Module 

Socket strip 
ordering descreption 

Diode 

Wire -wound resistor 

Wire -wound resistor, 
variable 

knob 

Rotary switch 
choke 

electrical component 

Electrolytic capacitor 
Suppressor capacitor 
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Generator 

GlSttimgakondensator 

Gleichriohterbaustein 

Gleiohrichterdiode 

G-Schmalzelnsatz 

Hersteller 

Hochspanmmg 

Indnktives Bauteil 

Kondensator 

Kilhl kQrp e rb au a t e in 

KS-Kondensator 

(Polystyrolkondensator) 

KT-Kondenaator 

(Polyesterkondensator) 

Lamps 

Lautsprecher 

LEA 

(Lichtemitteranode ) 

LED 

(Liobtemitterdiode ) 
Leiterplatte , komplett 

Leuchtdrucktaste 

Lieferer 

Linearer Spannungsteiler 

MKT 1 -Kondensator 
(matallisiarte Polyesterfolie) 

Mont age la late 
Montagaplatte , kompla tt 

OPS 

(Operativer Prograrnmapalciier) 
PPS 

(Programmierbarer Pestwert- 
speioher) 

Platte, komplett 

PBOM 

(Programmierbarer Nur-Lese- 
e Head Only 

He f erenzelemen t 

Hegaltellmodul 

Relais 

Relalsapaxmung 

Schaltdlode 



renepaTop 

CrjiasHBaKnmfi KOHjjeHcaTop 
BJIOK BHnpSMHTeJM 
BHnpKMHTeJIBHHfi ^ 0 ^ 

IIjiaBKHfi npej^cxpaHHTejiL 

H3roTOBHTe;iB 

BacoKoe HanpaKeme 

HHJiyKTHBHHfi ajIGMSHT 

KoHji;eHcaTop 

OxjiajpiTejiB 

nojE0CTepojiHHS KoimencaTop 

nojm3$HpHHli KOTOeHCaTOp 

Jlawno^Ka 

IpOMKOrOBOpHTeJIL 

CBeTHmHKCH aHOfl 

CBeTHmaficH OTOJ5 
Ile’qaTHaa luiaTa, komiui, 

CBeTHmascH KHOima 

nocTasniHK 

JlHHeSHHM aTTeHKaTOp 

KoTOeHcaTop hs noms^iapHoS 
luieHKH 0 HaHeceHHHM MeTajuiH- 

•qecrasM noKpHTHSM 
MOHTajKHOH lUiaHKa 

MoHTaxHaH Maxa, komiu. 

OnepaTHBHaH nporpaiiMnaa 
naMHTL 

IIporpaMMHpyeMaH nocToaHHaa 
naMETB 

IlaaTa, KOMimeKTHaa 

IIporpaM&aspyeMaa ofl;HooTopoHHaa 
uamn c^THBaana 

OnopHHft eaeMeHT 

MojqraB daoKa peryjmpoBaHHa 

Peae 

HanpaseHBe jvui peae 

HepeRafimTeaBHuil moji 



Generator 

smoothing capacitor 
Rectifier module 
Diode detector 
G-fuse link 

manufacturer 
High voltage 

inductive component 

Capacitor 
Heat sink module 

Plastic capacitor 

Polyester capacitor 
Lamp 

loudspeaker 

light emitting anode 

light emitting diode 

Printed circuit board, 
compl* 

pushlight 

supplier 

Linear voltage divider 

Metallized polyester 
film capacitor 

mounting strip 
Assembly board, oompl* 

working storage 
(operative program store) 

programmable fixed store 
board, complete 

programmable read«>only 
memory 

Reference element 
Control module 
Relay 

relay voltage 
Switching diode 



Speicher, 

nogramab 

Memory) 
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Schalter 

Schaltkammer 

Schaltkreis 

So he iben tr imme r 

Schichtdrehwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schiohtwiderstand, 

veranderlich 

Spaktrometer 

Stabilisierteil 

Steokdose 

Steckeinheitensatz 
Steckerleiste 
S tromver s orgun g 

Tastatur 

Telefonbuchse 

T-Kondensator 

(Tantal-Kondanaator) 

Transformator 

Transistor 

Tr an s is t orr e ge Imodul 

UKW-Drossel 

Verstarker 

Vervielfacher 

Zahlar 

ZRE 

(Zentrale Reoheneinheit) 



BHiuimaTejii 
KaMepa nepeKJiiaqeHKH 
JorH^ecKaa cxeMa 

JtHCKOBHii MOflCTpOe'^HHii KOHJ^eHCaTOp 

IDieHOMHHfi nepeweHHHM pesHCTop 
IDieHO^Hii pesHCTop 

ILhgho^khM nenpoBOJiOMHHt pesHCTop 

CneKTpoMeTp 

B;iok CTadHJEKSaU^H 

IflTenceJiBHaH poseTKa 

KoMiuieKT niTeKepHHX 

UlTeKepnaR Kojrojuca 

Bjiok nHTaHHH 

KjiaBHaTypa 
Tejie$OHHoe raesso 

TaHTattOBHfl KOH^ieHcaTop 

TpaHcdopMaTop 

TpaHSHCTOp 

TpaHSHCTopHHii peryjmpyKiiaHl Mo;syjii> 

yKE-^ipoccejiB 

yOHJIHTeJIi) 

yMHOSHTeJIB 

C'qeT^K 



Switch 

switch chamber 
Switching circuit 
disk trimmer 
Variable film resistor 
Film resistor 

Variable film resistor 
Spectrometer 
Stabilizer portion 
Plug socket 

set of plug-in modules 
Plug socket 
Power supply 

keyboard 
Telephone jack 

Tantalum capacitor 
Transfonner 
Transistor 
Transistor control 

V. h. f, choke 

Amplifier 

multiplier 

Counter 



UeHTpajiBHoe apia^MeTH^ecKoe 

yCTpOfiCTBO 



central processor 




